







































































界(2.6SD法)および実効感度(CV 10%法)は、それぞれ1.5, 3.0 IU/mL
となった。共存物質の影響：干渉チェック・Aプラス(シスメックス社)
およびメーカー提供の検討用試料を用いて検討した結果、測定値へ
の影響はみられなかった。
【考察】カットオフ値(15 IU/mL)の統一化を勧める見解が日本リウ
マチ学会、日本臨床検査標準協議会の双方で認証された。今回の検
討試薬では、それらの基準を満たす結果となり、RAの診断効率を
向上させるのに有用な試薬と考えられる。
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【目的】
　日本における乳癌患者数は年々増加傾向にあり、18人に1人が罹
患する、女性では最も罹患率の高い癌となっている。しかし、早
期癌の段階での予後は比較的良好であり、早期発見・治療により、
QOLを高めることができる。
　良悪性の判別が困難な症例の場合、マンモトーム生検が有用であ
り、今後の治療方針を決定する上で非常に重要である。
　ステレオガイド下マンモトーム生検（以下、ST-MMT）を実施す
るにあたり、病変である石灰化の位置や乳房厚・血管の走行などに
より、アプローチ方向が変化する。ST-MMTでは、これらを事前に
把握し、シミュレーションをすることが必要であり、より円滑に行
うために診療放射線技師にできる工夫を考案する。
【方法】
　本センターでは、腹臥位においてST-MMTを実施している。患
者情報、石灰化の位置を示すシェーマや乳房厚、マンモグラフィ・
MRI・超音波の検査結果などを記録し、これらをもとに考えた体位
や穿刺方向を記載した用紙を作成することで、より円滑なST-MMT
を実施できるように工夫する。また、苦労した症例においてもその
原因を考察することで、改善点を挙げ、検討する。
【結果・考察】
　検査対象となっている石灰化の位置・乳房厚などをチェックし、
他の検査結果よりターゲットとする石灰化を絞り込み、事前にアプ
ローチ方向を決定することで、より短時間で正確にST-MMTを実施
できるようになった。また、苦労した症例をもとに改善点を挙げる
ことでより円滑化に繋がった。
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（目的）当院では昨年５月にシーメンス社製　Artis zee（BA）血
管造影装置とORテーブルを組み合わせた装置（ハイブリッド装置）
が導入され、脳血管内手術及び、血行再建術が本格的に開始された。
そこで手術、治療の際に使用するシーメンス社のAutomap機能の正
確性、ORテーブルの動作の位置精度について検証した。
（方法）実際の臨床で用いる様々な条件下において、臨床上、位置
情報のずれの精度を自作ファントムを用いデータ収集を行い検証し
た。（実際の臨床で用いるAutomap機能、ORテーブルを使用下で）
臨床上、装置、機能が使用可能であることの確認を行った。
（結語）今回の検証により、高い精度が確認された。脳血管内手術
及び、血行再建術など装置の位置精度が求められる治療に有用と思
われた。今後このファントムを用い、装置の精度管理を行っていき
たい。
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